GRAPHIQUE D'INFORMATION

Production dynamique de mélanges
de gaz de référence
o

REFERENCES POUR LES STATIONS gon"age =
DE MESURE des stations de mesure \‘\\ \é\-‘\
Des références tracables sont nécessaires pour me- existantes dans |e monde s S

surer les gaz nuisibles au climat (CO2, CH4, NH3,
HFC, SF6, etc.)dans I'atmosphére de maniére
comparable dans le monde entier et sur le long
terme.

concentration de gaz

Le METAS produit des références dynamiques pour
des composés gazeux réactifs.

REFERENCES VIA LA BALANCE A SUSPENSION

Perte de MAGNETIQUE
masse
Balancea |  [ERIEIVEN_ - - - T AL N Gréce a la permeation de la substance pure dans la balance a
suspension | suspension magnétique (MSB), le permeateur est caractérisé. Des
magnétique Aimant magnétique H mélanges de gaz de composés réactifs sont alors produits
L ! dynamiquement et sont ensuite dilués jusqu’a des concentrations
— ! atmosphériques.
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Bain thermostatisé

ETALONNAGE GRACE AU REGAS
SUR PLACE

L'étalonnage des stations de mesure dans le monde
pour le cas des composés gazeux stables (CO2, CH4)
est simple : Un cylindre de gaz étalonne les analyseurs.
Pour les composés gazeux réactifs, les mélanges de
gaz doivent étre produits sur place : grace a la permea-
tion avec les ReGaS. Le taux de permeation a été
déterminé préalablement dans les MSB a des
conditions connues pour ensuite générer et diluer les
références de gaz sur place. ReGaS existe pour I'ammo-
niaque ainsi que pour les composés organiques
volatiles et fluorés.
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Etalonnage mobile sur
place des instruments de
mesure dans les stations
de mesure
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